
Kúpna zmluva č. Z20231326_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Sídlo: Cesta k nemocnici 1, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 36644331
DIČ: 2022102753
IČ DPH: SK2022102753
Bankové spojenie: IBAN: Sk59 0200 0000 0037 1089 6554
Telefón: 0484333101

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: InMed Slovakia s.r.o.
Sídlo: Klempova 2, 91701 Trnava, Slovenská republika
IČO: 36256871
DIČ: 2021770707
IČ DPH: SK2021770707
Telefón: 0337747778

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: USG prístroj  
Kľúčové slová: sonograf, usg prístroj
CPV: 33112000-8 - Echo, ultrazvukové a dopplerovské zobrazovacie zariadenia; 33112200-0 - 

Ultrazvuková jednotka; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: USG prístroj

Funkcia

Ultrasonografický prístroj vyššej výkonnostnej kategórie pre potrebu vykonávania komplexných sonografických vyšetrení a 
perkutánnych intervencií pod sonografickou kontrolou

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. USG prístroj vyššej výkonnostnej kategórie ks 1

1.1 Monitor s min. uhlopriečkou palec 22

1.2 Rozlíšenie obrazovky monitora pixel 1920x1080

1.3 Jas obrazovky monitora cd/m2 225

1.4 Nastaviteľný pult obsluhy výškovo cm 23 47

1.5 Dynamický rozsah dB 320

1.6 Frekvenčný rozsah MHz 1 22

1.7 Veľkosť vzorky merania rýchlosti prietoku pri PW 
nastaviteľná v rozsahu mm 0,5 20

1.8 Maximálna zobrazovacia hĺbka mm 400

1.9 Interný HDD s kapacitou TB 1

1.10 USB 3.0 porty počet 4
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1.11 Aktívne porty pre zapojenie sond počet 4

2. Konvexná sonda pre vyšetrenie abdominálnej dutiny 
vrátane CEUS ks 1

2.1 Frekvenčný rozsah MHz 1 6

2.2 Počet elementov počet 180

3. Lineárna sonda pre vyšetrenie periférnych ciev 
vrátane CEUS ks 1

3.1 Frekvenčný rozsah MHz 2 12

3.2 Počet elementov počet 192

4. Mikrokonvexná sonda pre intervencie, s možnosťou 
elektronického rozšírenia skenovacej plochy v rozsahu 
70° - 110°

ks 1

4.1 Frekvenčný rozsah MHz 1 11

4.2 Počet elementov počet 128

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

OLED alebo QLED alebo LED farebný monitor 
nastaviteľný výškovo a stranovo

Ovládanie pomocou trackballu

Ovládanie prostredníctvom pomocného dotykového 
displeja

Ethernetový konektor

HDMI a súčasne VGA alebo DVI výstup

Súčasťou prístroja je čiernobiela termotlačiareň

Podpora "single crystal" a "matrixovej technológie" na 
požadovaných sondách

Alfanumerická klávesnica umožňujúca zadávanie dát

Technológia na potlačenie šumu

B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D 
obrazu

M-mód a farebný M-mód z rôznych uhlov a rezov

Fareb. mapovanie prietokov s pulznou opakovacou 
frekvenciou

Farebné dopplerovské zobrazenie (CFM, CFI) so 
zvýšenou citlivosťou vrátane zobrazenia energie 
krvného toku

Energetický doppler s rozlíšením smeru toku

Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej 
optimalizácie PW krivky, korekčného uhla a base line

CW doppler

CW na lineárnej aj konvexnej sonde, s možnosťou 
nastavenia spektrálnej škály a bazálnej línie

Tissue Doppler Imaging

Harmonické zobrazenie s možnosťou zmeny min. v 3 
frekvenčných krokoch

Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom

Vyšetrenie kompresnou elastografiou vrátane 
kvantifikácie na konvexnej a lineárnej sonde

Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom 
čase s výpočtom PI a RI indexov

Zobrazenie krivky tkanivového dopplera a PW dopplera 
súčastne v reálnom čase

Zobrazenie min. dvoch dopplerovských kriviek 
definujúcich dva rôzne prietoky v rámci jedného módu 
B/PW
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Simultánne duálne zobrazenia B-mód a B-mód + CFM v 
reálnom čase.

Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC)

Steering lúčov na lineárnej sonde

Možnosť rozšíriť o elastosonografiu v reálnom čase pre 
lineárnu sondu

Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách

Duplexné zobrazenia v reálnom čase

Triplexné zobrazenia v reálnom čase

Pamäťová slučka pre uloženie dopplerovského záznamu
v dĺžke

Automatická elektronická fokusácia v celom 
skenovanom rozsahu - zobrazenie bez nutnosti 
nastavovať fokusačný bod

Kombinácia nedopplerovského zobrazenia krvného toku 
s klasickým dopplerovským zobrazením

Automatická korekcia rýchlosti šírenia usg vlnenia v 
závislosti od echogenity skenovaného tkaniva

Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov, uhlov, 
rýchlostí, % stenózy

Automatické merania parametrov dopplerovského 
spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean)

Softvér pre automatické meranie parametrov 
dopplerovského spektra (S, D, PI, RI, Index S/D)

Softvér pre automatické meranie karotickej intimy a 
médie (IMT) a trasovanie cievnej steny v reálnom čase

Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát

Technológia pre pohybom kompenzované zobrazenie 
mikrobublín pre podrobnú vizualizáciu mikrociev pri 
kontrastnom podaní

Softvér pre automatické meranie elastycity cievnej steny 
- Beta index, PWV, Arterial stiffness

Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s 
možnosťou exportu a dodatočnej úpravy obraz. 
parametrov

Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, 
korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské
merania

Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg, *.jpeg, 
*.bmp, *.avi, DICOM 3.0

Programovateľné kalkulácie

Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné 
prednastavenia (presety)

Softvér pre kontrastné vyšetrenie s 3D rekonštrukciou

Možnosť kompenzácie rýchlosti šírenia sa USG vlny v 
rôznych typoch tkaniva

Program pre kontrastné vyšetrenie (CEUS) s duálnym 
zobrazením natívneho a kontrastného obrazu a softvér 
pre následné kvantifikácie meraní s výpočtom TIC krivky

Softvér pre automatickú navigáciu pri cielených cievnych
intervenciách podľa fúzovaných USG a CT/MR obrazov

Softvér pre vykonávanie biopsií pod USG kontrolou 
vrátane vizualizácie ihly pre punkcie

Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné 
prednastavenia (presety)
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Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom 
zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 (Formáty: DICOM 
Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM 
Query/Retrieve, DICOM Worklist)

Možnosť pripojenia vysokofrekvenčnej sondy min.18 
MHz

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Vrátane dopravy na miesto plnenia.

2. Vrátane inštalácie na mieste plnenia, uvedenia do prevádzky, zaškolenia personálu a odovzdanie užívateľského manuálu v 
slovenskom jazyku.

3. Aplikačné školenie v počte minimálne 8 hodín.

4. Minimálne 2 ročná záruka na kompletné vybavenie vrátane poskytnutia bezplatnej 2x servisnej preventívnej prehliadky.

5. Predmet zákazky bude považovaný za dodaný jeho doručením na miesto určenia, inštaláciou, zaučením obsluhujúceho 
personálu a podpísaním preberacieho protokolu.

6. Zariadenie má byť nové, nepoužívané a nerepasované.

7. Dodávateľ predložením svojej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky kvalifikačné, 
odborné, technické a iné predpoklady, má predpísané povolenia a skúšky, a spĺňa akékoľvek iné predpoklady stanovené 
príslušnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami pre riadne poskytnutie plnenia, a zrealizuje plnenie len 
prostredníctvom osôb spĺňajúcich všetky predmetné požiadavky pre poskytovanie plnenia.

8. Dodávateľ deklaruje, že predmet zákazky spĺňa technické požiadavky, ktoré sa na výrobok vzťahujú v súlade so Zákonom 
č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.

9. Dodávateľ musí mať v momente uzavretia zmluvy zápis v registri partnerov verejného sektora v súlade s príslušnými 
ustanoveniami ZVO.

10. Požaduje sa v zmysle § 340 b) ods.5 zákona č.513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 
splatnosť faktúry v lehote 60 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia predmetu zmluvy. Tieto platobné podmienky majú 
prednosť pred ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok EKS.

11. Dodávateľ tovaru je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, 
nasledujúceho po dni dodania tovaru.

12. Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 5 dní od uzavretia zmluvy

13. Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

14. Požaduje sa predložiť platný certifikát tovaru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej 
republike (CE certifikát, vyhlásenie o zhode, doklad o pridelení ŠUKL kódu, resp. iný doklad, ktorý nahrádza požadované 
potvrdenie)

15. Požaduje sa predložiť kópia dodacieho listu od výrobcu zariadenia, vrátane sériového čísla zariadenia

16. Pokiaľ objednávateľ nepotvrdí schválenie požadovaných dokladov, nebude možné dôjsť k plneniu zmluvy.

17. Požaduje sa, aby bol servis vykonávaný autorizovanými servisnými technikmi výrobcu, alebo výrobcom vyškolenými 
technikmi s autorizáciou na servisnú činnosť, pri komunikácia servisného technika v úradnom jazyku objednávateľa, prípadne 
v českom jazyku. Požaduje sa predložiť platný certifikát servisného technika a oprávnenie na servisnú činnosť od výrobcu 
zariadenia.

18. Dodávateľ je povinný zabezpečiť servisného technika na telefón v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 17,00 hod. 
Komunikácia servisného technika je požadovaná v úradnom jazyku objednávateľa, prípadne v českom jazyku.

19. Dodávateľ je povinný odstrániť vady tovaru bez zbytočného odkladu: najneskôr do 48 hodín pri vade nevyžadujúcej 
náhradný diel, alebo najneskôr do 72 hodín pri nahlásení vady vyžadujúcej si náhradný diel. Pri nedodržaní týchto povinností 
je dodávateľ povinný zabezpečiť zapožičanie iného prístroja s porovnateľnými technickými parametrami. Nahlásenie vady 
prístroja objednávateľom prebehne telefonicky alebo e-mailom s uvedením názvu objednávateľa, zodpovednej osoby, 
kontaktu, dátumu a času závady, typu prístroja a popisu závady.

20. Požaduje sa dostupnosť technickej podpory prístroja deklarovanú výrobcom od dátumu predaja na obdobie minimálne 7 
rokov.

Strana 4 z 6 



21. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je 
oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez 
predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas dlžníka je platný za podmienky, že bol na takýto úkon udelený 
predchádzajúci písomný súhlas MZ SR. Súhlas dlžníka s postúpením pohľadávok veriteľa nie je potrebný pri postúpení 
pohľadávok v lehote splatnosti a 60 dní po lehote ich splatnosti.

22. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok si objednávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Ulica: Cesta k nemocnici 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

03.03.2023 10:00:00 - 21.04.2023 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy 
verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 131 850,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 158 220,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
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V Bratislave, dňa 01.03.2023 08:58:01

Objednávateľ:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
InMed Slovakia s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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